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GINRAM - Linea di ginecologia sterile monouso
GINRAM - Ob & Gyn disposable sterile devices
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Speculum vaginale con bloccaggio a vite laterale — modello Cusco
Vaginal speculum with side-screw locking system — C usco model
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720043/S — 720044/S - 720045/S
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VALVE BLADES

VITE LATERALE SIDE-SCREW

I-CH

Introdurre lo speculum a valve chiuse nella cavita vaginale.

Agire delicatamente sui due manici che fuoriescono in modo da avvicinarli.

Avvitare il perno sulla vite laterale B fino ad ottenere il bloccaggio senza necessita della
pressione della mano.

Per togliere, svitare la vite laterale B e richiudere le valve.

Estrarre delicatamente e gettare.

Avvertenze: Leggere le istruzioni prima dell’'uso. Da utilizzare sotto controllo medico. Non
riutilizzare. Utilizzare solo se la confezione € integra. Utilizzare immediatamente dopo I'apertura
dell'involucro. Distruggere dopo l'utilizzo in accordo alle norme vigenti.

UK - IRL

Insert the speculum with closed blades into the vaginal cavity.

Gently squeeze the handles together.

Adjust the locking side-screw B so that handles remain locked without hand pressure.

To remove the speculum, loosen the side-screw B, close the blades and withdraw.

Dispose of the speculum.

Caution : Read the instructions before using the device. For use only under trained medical
staff. Do not reuse. Use only if the package is not damaged. Use immediately after opening.
Dispose after use according to the laws in force.

F-B-CH )

Introduire le spéculum a valves fermées dans la cavité vaginale.

Agir délicatement sur les deux poignées qui sortent, de maniere a les rapprocher.

Visser le pivot B, afin que les poignées restent bloquées méme sans la pression de la main.
Pour enlever, dévisser le pivot B. Refermer les valves, retirer délicatement et jeter.
Avertissements : Lire le mode d’emploi avant I'utilisation. Le dispositif doit étre utilisé par
personnel médical spécialisé. Ne pas réutiliser. Utiliser si 'emballage est en parfait état. Utiliser
immédiatement aprés I'ouverture du sachet. Aprées l'utilisation détruire le dispositif selon les
régles en vigueur.
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« Das Spekulum mit geschlossenen Ventilen in die Vaginalhohle einfiihren.

D-A-CH » AnschlieBend vorsichtig die 2 herausragenden Griffe aneinander annéhern.

» Den Zapfel anschrauben , daf die Griffe auch ohne manuelle Druckausiibung blockiert bleiben.

e Zur Entfernung aufschrauben. Ventile wieder schlieRen, Spekulum herausziehen und
wegwerfen

« Hinweise : Vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen. Nicht wiederverwenden — Nur
verwenden wenn die Verpackung unversehrt ist. Unmittelbar nach dem Offnen des Beutels
verwenden. Nach dem Gebrauch laut geltender Vorschriften vernichten. Die Vorrichtung darf
nur von artzlichen Fachkréften verwendet werden.
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